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„pREBOA-PROTM“ kateterio trumpasis informacinis vadovas
„Niekas neturi mirtinai nukraujuoti“

•	Laikas kritiškai svarbus
•	Greitai pereikite prie galutinės priežiūros

•	Išleiskite lėtai ir stebėkite, kaip reaguoja pacientas •	Išimkite įvediklio movą
•	Patikrinkite, ar kiekvienos kojos pulsas yra visas ir vienodas

•	Vykdykite instrukcijas, išdėstytas kateterio išėmimo 
trumpajame informaciniame vadove, kuris pateikiamas šio 
dokumento gale

Galutinės priežiūros teikimas Išleiskite balionėlį ir stebėkite pacientą Tvarkykite prieigos vietąIšimkite kateterį

•	Įstatykite oranžinę nuplėšiamą movą į vožtuvą ~5 mm
•	Stumkite kateterį į sritį ir, jei reikia, stumkite oranžinę 

nuplėšiamą movą žemyn
•	Įterpę vėl praplaukite ART liniją (-as)

•	Gydytojas įvertina individualius paciento poreikius dėl 
atitinkamo okliuzijos lygio

•	Pradėkite išplėtimą ir stebėkite kraujospūdį
•	Atlikdami visą REBOA procedūrą, stebėkite, ar nėra 

pulso padidėjimo virš balionėlio ir sumažėjimo žemiau 
balionėlio

•	Jei įmanoma, įvedimo padėčiai 
patvirtinti naudokite rentgeno 
aparatą arba fluoroskopą

•	Kaip balionėlio padėties 
orientyrą naudokite 
rentgenokontrastinius 
žymeklius

•	Pritvirtinkite kateterį šalia 
įvediklio movos

•	Atlikdami dalinę REBOA procedūrą, titruokite okliuziją iki 
norimo fiziologinio atsako (kraujospūdžio virš ir (arba) 
žemiau balionėlio)

Įstatykite ir pakartotinai praplaukite ART liniją (-as)
Išplėskite ir stebėkite – visa REBOA 
procedūra

Patvirtinkite 
įvedimo padėtį Pritvirtinkite

Išplėskite ir stebėkite – dalinė 
REBOA procedūra

•	Įsitikinkite, kad į arterinės prieigos vietą įstatyta 
suderinama 7 Fr mova

•	Prijunkite virš balionėlio esančią ART liniją prie „pREBOA-
PROTM“ kateterio ir praplaukite

•	Slėgio žemiau balionėlio atveju prijunkite žemiau balionėlio 
esančią ART liniją prie šoninės movos svirties taikydami 
standartinius metodus

•	PRIPILDYKITE apsauginį vožtuvą naudodami 30 cc švirkštą 
(balionėlį dengiančią oranžinę nulupamą movą palikite)

•	TRAUKITE vakuumą, kad pašalintumėte orą
•	UŽDARYKITE čiaupą
•	Stumkite oranžinę nuplėšiamą movą tolyn, kad 

ištiesintumėte ir uždengtumėte „P-tipTM“

•	Patvirtinkite 1 srities arba 3 srities tikslinę  
kateterio padėtį

•	1 sritis ~ 46 cm ir 3 sritis ~ 28 cm

Patikrinkite 7 Fr movą Prijunkite ir praplaukite ART linijas
Pripildykite vožtuvą, traukite vakuumą, 
uždarykite Nustatykite sritį

Kateterio paruošimas

Atlikite REBOA procedūrą

Gaivinimas ir galutinė priežiūra
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Prieš naudojant šį įtaisą, būtina perskaityti visas „pREBOA-PROTM“ kateterio naudojimo instrukcijas.  Naudojimo instrukcijos pasiekiamos adresu https://prytimemedical.com/product/preboa-pro/ arba paprašius galima gauti spausdintinę kopiją.
Nuorodos pasiekiamos adresu https://prytimemedical.com/clinical/references/

~5 mm

Atsisiųskite mūsų programėlę iš „Google Play“ ir „Apple App Store“
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Kateterio išėmimo patarimai
naudojant „ER-REBOA PLUSTM“ ir „pREBOA-PROTM“ kateterius

•	Ištuštinkite švirkštą ir vėl prijunkite prie BAL 
pailginimo linijos

•	Traukite vakuumą 2-ą kartą, laikykite, kol 
suskaičiuosite iki 5

•	Kai burbuliukai nustos judėti, uždarykite čiaupą

•	Visada naudokite 30 cc arba didesnį švirkštą
•	Pašalinkite visą skystį stipriai traukdami vakuumą
•	Kai burbuliukai nustos judėti BAL pailginimo 
linijoje, uždarykite čiaupą

2) Vėl taikykite stiprų vakuumą naudodami 30 cc švirkštą

1) Stipriai traukite vakuumą naudodami 30 cc švirkštą

Trikčių šalinimas

3) Suimkite ir pasukite ties 20
•	Ištraukdami kateterį, tai darykite lėtai
•	Suimkite ties 20, pasukite ir toliau traukite ta pačia 

kryptimi, kol balionėlis išlįs pro įvediklio movą

„Atminkite 3 dalykus, kurių niekada negalima 
daryti“
•	Niekada nesukite atgal ir pirmyn
•	Niekada netraukite nuo kateterio įvorės
•	Niekada netraukite stipriau, jei jaučiamas 

pasipriešinimas

•	Jei jaučiamas pasipriešinimas, SUSTOKITE ir vėl įveskite 
į 3 zoną

•	Iki galo išplėskite balionėlį iki visiškos okliuzijos, tada 
išleiskite

•	Vėl atlikite 1 ir 2 veiksmus; pašalinkite visą skystį su 
1-uoju stipriu vakuumu, ištuštinkite švirkštą, laikykite 
2-ąjį vakuumą, kol suskaičiuosite iki 5, ir uždarykite 
čiaupą

•	Jei vis tiek sunku ištraukti kateterį, kateterį traukite 
kartu su įvediklio mova
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Prieš naudojant šiuos įtaisus, būtina perskaityti visas kateterio naudojimo instrukcijas. 
Naudojimo instrukcijos pasiekiamos adresu https://prytimemedical.com/product/er-reboa-plus-catheter/ 

ir adresu https://prytimemedical.com/product/preboa-pro/
Paprašius, galima gauti spausdintinę kopiją.  Nuorodos pasiekiamos adresu https://prytimemedical.com/clinical/references/

„pREBOA-PRO“ naudojimo  
instrukcijos, skirtos
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