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Beknopt overzicht voor de pREBOA-PROTM-katheter
‘Niemand mag doodbloeden’

•	De tijd dringt
•	Snel ingrijpen om bloeding definitief onder bedwang 

te krijgen

•	Langzaam laten leeglopen, respons van patiënt 
monitoren

•	Inbrenghuls verwijderen
•	Controleren op volle, gelijke hartslag in elk been

•	De in het Beknopt overzicht voor verwijdering van de katheter 
gegeven instructies op de achterkant van dit document in 
acht nemen

Bloeding definitief onder bedwang krijgen Ballon legen en patiënt bewaken Toegangsplaats verzorgenKatheter verwijderen

•	Verwijderbare oranje huls ~5 mm in ventiel inbrengen
•	Katheter naar zone opvoeren, verwijderbare oranje huls zo 

nodig omlaag schuiven
•	ART-lijn(en) na plaatsing nogmaals doorspoelen

•	Beoordeling door arts van behoeften van individuele 
patiënt voor juiste mate van occlusie

•	Vullen beginnen en bloeddruk bewaken
•	Voor volledige REBOA letten op toename boven ballon en 

verlies van polsslag onder ballon

•	Indien beschikbaar, röntgen
doorlichting of fluoroscopie  
toepassen om plaatsing te bevestigen

•	Radiopake markeringen als 
referentie bij plaatsing van 
ballon gebruiken

•	Katheter dicht bij de 
inbrenghuls vastzetten

•	Voor gedeeltelijke REBOA occlusie titreren tot gewenste 
fysiologische respons (bloeddruk boven en/of onder 
ballon)

ART-lijn(en) inbrengen en opnieuw doorspoelen Vullen en bewaken – volledige REBOAPlaatsing bevestigen VastzettenVullen en bewaken – gedeeltelijke REBOA

•	Controleren of er een compatibele huls van 7 F is geplaatst 
voor arteriële toegang

•	 �ART-lijn boven ballon op pREBOA-PRO™-katheter aansluiten 
en doorspoelen

•	 �Voor druk onder ballon moet ART-lijn onder ballon met 
standaardtechnieken op zijarm van huls worden aangesloten

•	Veiligheidsventiel PRIMEN met 30ml-spuit (oranje 
verwijderbare huls moet ballon blijven bedekken)

•	Vacuüm TREKKEN om lucht te verwijderen
•	Afsluitkraan SLUITEN
•	Verwijderbare oranje huls verder opvoeren om P-tip™ recht 

te trekken en te omsluiten

•	Zone 1 of zone 3 als doel voor plaatsing van katheter 
bevestigen

•	Zone 1 ~46 cm en zone 3 ~28 cm

Huls van 7 F bevestigen
ART-lijnen aanbrengen  
en doorspoelen

Ventiel primen, vacuüm  
trekken, sluiten Zone bepalen

Katheter gereedmaken

REBOA uitvoeren

Reanimatie en bloeding definitief onder bedwang krijgen
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De gebruiksaanwijzing voor de pREBOA-PRO™-katheter moet in zijn geheel worden gelezen voordat dit hulpmiddel wordt gebruikt.  De gebruiksaanwijzing is beschikbaar op https://prytimemedical.com/product/preboa-pro/ of op verzoek als drukwerk.

Literatuur beschikbaar op https://prytimemedical.com/clinical/references/

~5 mm

Download onze app bij Google Play en de App Store van Apple
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Tips en trucs voor het verwijderen 
van de katheter

voor ER-REBOA PLUSTM- en pREBOA-PROTM-katheters

•	Spuit legen en opnieuw op BAL-verlenglijn 
aanbrengen

•	Voor de 2de keer vacuüm trekken en 5 tellen in 
stand houden

•	Afsluitkraan sluiten wanneer er geen bellen meer 
bewegen

•	Altijd een spuit van 30 ml of meer gebruiken
•	Alle vloeistof verwijderen door een sterk vacuüm 
te trekken

•	Afsluitkraan sluiten wanneer er geen bellen meer 
in BAL-verlenglijn bewegen

2) Sterk vacuüm herhalen met 30ml-spuit

1) Sterk vacuüm trekken met 30ml-spuit

Oplossen van problemen

3) Vastgrijpen en draaien bij 20
•	Langzaam te werk gaan bij terugtrekken van 

katheter
•	Vastgrijpen bij 20, draaien en in dezelfde richting 

blijven trekken totdat de ballon tevoorschijn komt 
uit inbrenghuls

‘De 3 dingen onthouden die u nooit mag doen’
•	Nooit heen en weer draaien
•	Nooit van aanzetstuk van katheter wegtrekken
•	Niet harder trekken als er weerstand wordt 

ondervonden

•	Als weerstand wordt ondervonden, STOPPEN en 
opnieuw in zone 3 inbrengen

•	Ballon volledig vullen totdat hij helemaal gevuld is 
en dan laten leeglopen

•	Stap 1 en 2 nogmaals herhalen, alle vloeistof bij 
1ste sterke vacuüm verwijderen, spuit legen, 2de 
vacuüm 5 tellen in stand houden en afsluitkraan 
sluiten

•	Als de problemen bij het verwijderen aanhouden, 
katheter en inbrenghuls als één geheel verwijderen
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De gebruiksaanwijzing voor de katheter moet in zijn geheel worden gelezen voordat deze hulpmiddelen worden gebruikt. 
Gebruiksaanwijzingen zijn beschikbaar op https://prytimemedical.com/product/er-reboa-plus-catheter/ 

en op https://prytimemedical.com/product/preboa-pro/
Gedrukte inhoud op aanvraag beschikbaar.  Literatuur beschikbaar op https://prytimemedical.com/clinical/references/ Gebruiksaanwijzing voor  
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