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Snabbguide till pREBOA-PROTM-kateter
”Ingen ska behöva blöda ihjäl”

•	Klockan tickar!
•	Var snabb för definitiv kontroll

•	Töm långsamt och övervaka patientsvaret •	Avlägsna introducern
•	Kontrollera att pulsen är välfylld och lika i båda benen

•	Följ instruktionerna som anges i snabbguiden för 
kateterborttagning, som finns på dokumentets baksida

Ge definitiv behandling Töm ballongen och övervaka patienten Behandla åtkomstställetAvlägsna katetern

•	För in det orangea avdragbara skyddet ca 5 mm in 
i ventilen

•	För in katetern till zonen, för ned det orangea 
avdragbara skyddet efter behov

•	Spola ART-lumen igen efter placeringen

•	Klinikern bedömer den enskilda patientens behov för 
lämplig ocklusionsnivå

•	Inled uppblåsningen och övervaka blodtrycket
•	För komplett REBOA; observera för ökning ovanför 
ballongen och pulsförlust under ballongen

•	Använd röntgen eller 
genomlysning om tillgängligt  
för att bekräfta placeringen

•	Använd de röntgentäta 
markörerna som referens för 
ballongplaceringen

•	Säkra katetern nära intill 
introducern

•	För partiell REBOA; titrera ocklusionen till önskat 
fysiologiskt svar (blodtryck ovanför och/eller under 
ballong)

För in och spola ART-lumen igen Blås upp och övervaka – komplett REBOABekräfta placeringen SäkraBlås upp och övervaka – partiell REBOA

•	Säkerställ att en kompatibel introducer på 7 Fr har 
placerats för artäråtkomst

•	Anslut ovanför ballong-ART-lumen till  
pREBOA-PROTM-katetern och spola

•	För tryck under ballongen, anslut till introducerns 
sidoarm under ballong-ART-lumen med standardteknik

•	FLÖDA säkerhetsventilen med en 30 ml spruta (lämna 
kvar det orangea avdragbara ballongskyddet)

•	DRA vakuum för att evakuera luften
•	STÄNG kranen
•	För fram det orangea avdragbara skyddet ytterligare för 

att räta ut och täcka P-tipTM

•	Bekräfta zon 1- eller zon 3-målet för kateterplacering
•	Zon 1 ca 46 cm och zon 3 ca 28 cm

Bekräfta introducer 7 Fr Anslut och spola ART-lumenFlöda ventil, dra vakuum, stäng Bestäm zon
Förbered katetern

Utför REBOA

Återupplivning och definitiv behandling
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Tips och trick när katetern ska tas bort
För katetrarna ER-REBOA PLUSTM och pREBOA-PROTM

•	Töm sprutan och återanslut den till  
BAL-förlängningsslangen

•	Dra vakuum en andra gång, och håll medan 
du räknar till 5

•	Stäng kranen när bubblorna slutar röra sig

•	Använd alltid en spruta som är 30 ml eller större
•	Avlägsna all vätska genom att skapa ett starkt 
vakuum

•	Stäng kranen när bubblorna slutar röra sig 
i BAL-förlängningsslangen

2) Upprepa ett starkt vakuum med en 30 ml spruta

1) Använd en 30 ml spruta för att dra ett starkt vakuum

Felsökning

3) Greppa vid 20 och vrid
•	Dra tillbaka katetern långsamt
•	Greppa vid 20, vrid och fortsätt att dra i samma 

riktning tills ballongen kommer ut ur introducern

”3 saker du aldrig ska göra”
•	Aldrig vrida fram och tillbaka
•	Aldrig dra från kateternavet
•	Aldrig dra hårdare om du stöter på motstånd

•	Om motstånd uppstår, AVBRYT och för in igen till zon 3
•	Blås upp helt till full ocklusion och töm sedan ballongen
•	Utför steg 1 och 2 igen; avlägsna all vätska med ett 

starkt vakuum, töm sprutan, håll det andra vakuumet 
medan du räknar till 5 och stäng kranen

•	Om det fortfarande är problem med att avlägsna 
katetern ska katetern och introducern avlägsnas som 
en enda enhet
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