
Zone 3

Zone 1

www.prytimemedical.com

Короткий посібник із використання катетера pREBOA-PROTM Catheter
Зупинимо будь-яку кровотечу

•	Не гайте ані хвилини
•	Швидко почніть спеціальну терапію

•	Повільно спорожніть балон, відстежуйте реакцію 
пацієнта

•	Вийміть інтродюсер
•	Перевірте наповнення та рівномірність пульсу в кожній нозі

•	Дотримуйтеся інструкцій, наведених у Короткому посібнику  
з виймання катетера на звороті цього документа

Проведіть спеціальну терапію
Спорожніть балон і відстежуйте 
стан пацієнта Обробіть ділянку доступуВийміть катетер

•	Просуньте помаранчеву розривну оболонку в клапан 
приблизно на 5 мм

•	Перемістіть катетер до зони, посуньте помаранчеву 
розривну оболонку назад (за потреби)

•	Після встановлення знову промийте магістраль(-і) ART

•	Лікар оцінює індивідуальні потреби пацієнта щодо 
відповідного рівня оклюзії

•	Почніть розширення та моніторинг артеріального тиску
•	Щоб повністю виконати РЕБОА, спостерігайте за 

підвищенням пульсу в зоні вище балона й зменшенням 
або зникненням моніторингу пульсу в зоні нижче балона

•	За можливості зробіть 
рентгенографію або 
рентгеноскопію, щоб підтвердити 
правильність розміщення

•	Як орієнтири місцеположення 
балона використовуйте 
рентгеноконтрастні мітки

•	Зафіксуйте катетер поруч  
з інтродюсером

•	Щоб частково виконати РЕБОА, титруйте оклюзію до 
бажаної фізіологічної реакції (артеріальний тиск вище  
та/або нижче балона)

Введення та повторне промивання 
трубок ART

Розширення та моніторинг —  
повна РЕБОА

Перевірте правильність 
розміщення Зафіксуйте на місці

Розширення та моніторинг — часткова 
РЕБОА

•	Упевніться, що для забезпечення артеріального доступу 
встановлено сумісний інтродюсер 7 Fr

•	Під’єднайте верхню магістраль ART балона до катетера 
pREBOA-PROTM і промийте

•	Для тиску нижче балона під’єднайте нижню магістраль ART 
балона до бокової трубки інтродюсера, використовуючи 
стандартні методи

•	ПРОМИЙТЕ захисний клапан за допомогою шприца на 
30 куб. см (не знімайте помаранчеву розривну оболонку,  
що закриває балон)

•	ВІДВЕДІТЬ поршень, що вивільнити повітря
•	ЗАКРИЙТЕ кран
•	Посуньте помаранчеву розривну оболонку вперед, щоб 

закрити нею P-tipTM і випрямити його

•	Виберіть зону 1 або зону 3 для встановлення катетера
•	Зона 1 ~ 46 см і зона 3 ~ 28 см

Перевірте наявність інтродюсера 7 Fr
Під’єднайте й промийте 
артеріальні (ART) магістралі

Промийте клапан, відведіть  
поршень, закрийте Визначте зону

Підготуйте катетер

Виконайте РЕБОА

Реанімаційні заходи й спеціальна терапія
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Перш ніж використовувати пристрій, повністю прочитайте інструкції із застосування катетера pREBOA-PROTM.  Інструкції із застосування можна переглянути за посиланням https://prytimemedical.com/product/preboa-pro/ або отримати в друкованому вигляді за запитом.
Довідкові матеріали див. за посиланням https://prytimemedical.com/clinical/references/

~ 5 мм

Завантажте наш застосунок із магазину Google Play або App Store для Apple

120

150

30

60

90

30

60

90

120

150

mmHg

Mean

Sys / Dia

105/75
(85)

mmHg

Mean

Sys / Dia

25/17
(20)

Нижче

Вище



www.prytimemedical.com

Поради й рекомендації щодо 
виймання катетера

Для катетерів ER-REBOA PLUSTM i pREBOA-PROTM

•	Спорожніть шприц і повторно під’єднайте його 
до подовжувача BAL

•	Знову відведіть поршень шприца до кінця та 
зачекайте 5 секунд

•	Коли бульбашки припинять рухатися,  
закрийте кран

•	Завжди використовуйте шприц на 30 куб. см 
або більший

•	Видаліть усю рідину, утворивши сильний 
вакуум

•	Закрийте кран, коли бульбашки припинять 
рухатися в подовжувачі BAL

2) Знову відведіть поршень шприца на 30 куб. см до кінця

1) Відведіть поршень шприца на 30 куб. см до кінця

Пошук i усунення 
несправностей

3) Затисніть на позначці «20» й поверніть
•	Виймаючи катетер, не поспішайте
•	Затисніть на позначці «20», поверніть і 

продовжуйте тягнути в тому самому напрямку, 
доки балон не вийде з інтродюсера

«Пам’ятайте про 3 речі, які не можна робити»
•	У жодному разі не крутіть вперед-назад
•	У жодному разі не тягніть за конектор катетера
•	У жодному разі не тягніть із зусиллям, якщо 

відчувається опір

•	Якщо відчувається опір, ПРИПИНІТЬ процедуру й 
вставте повторно в зону 3

•	Повністю розширте балон до оклюзії, а потім 
спорожніть його

•	Повторно виконайте крок 1 і крок 2; видаліть усю 
рідину, утворивши сильний вакуум, спорожніть 
шприц, утворіть сильний вакуум і зачекайте 
5 секунд, після чого закрийте кран

•	Якщо проблему не вдалось усунути, вийміть 
катетер разом з інтродюсером
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Перш ніж використовувати ці пристрої, повністю прочитайте інструкції із застосування катетера. 
Інструкції із застосування можна переглянути за посиланнями  

https://prytimemedical.com/product/er-reboa-plus-catheter/ 
та https://prytimemedical.com/product/preboa-pro/

Друковані матеріали надаються за запитом.  Довідкові матеріали див. за посиланням  
https://prytimemedical.com/clinical/references/

Інструкції із застосування  
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